
Cómo actualizar 
el software 

Cuando quiera actualizar el software gratuito de 
su dispositivo quirúrgico MASTERsurg LUX Wireless 
o EXPERTsurg LUX, haga lo siguiente:

1  En el ordenador, descargue el archivo del firmware actual 

desde la página web de KaVo (haga clic aquí).

2  Copie el archivo de firmware (archivo con la extensión .bin) 

en una tarjeta SD (capacidad de almacenamiento de entre 

1 y 32 GB, formato FAT). 

Nota: Asegúrese de que solo haya un archivo con firmware 

(archivo .bin) almacenado en la tarjeta SD.

3 Apague el dispositivo quirúrgico.

4  Inserte la tarjeta SD con el nuevo archivo de firmware  

(archivo .bin) en el dispositivo quirúrgico.

5  Vuelva a encender el dispositivo quirúrgico.  

El proceso de actualización comenzará automáticamente. 

Nota: No debe apagarse el dispositivo quirúrgico durante el 

proceso de actualización. Una vez finalizada la actualización, el 

dispositivo quirúrgico se iniciará con el software actualizado.
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MASTERsurg
1  Descargue los archivos actuales del protocolo de fresado 

desde la página web de KaVo (haga clic aquí).1

2  Copie los archivos del protocolo de fresado (SURG_MA.SET) 

en una tarjeta SD (capacidad de almacenamiento de entre 

1 y 32 GB, formato FAT). 

Nota: Asegúrese de que solo haya un archivo con el proto-

colo de fresado (archivo .set) almacenado en la tarjeta SD.

3  Acceda a la pantalla de configuración pulsando durante 3 

segundos el símbolo de la flecha .

4  Vaya a “Importar ajustes” y cargue la configuración con 

“Leer datos”.

5 Espere 3 segundos.

6 Apague el dispositivo.

7  Encienda el dispositivo. Una vez encendido, aparecerá el 

logotipo de Nobel Biocare y estarán disponibles los nuevos 

protocolos de fresado. Por ejemplo, la secuencia recién aña-

dida “Nobel Biocare N1™” contiene los siguientes parámetros 

y pasos secuenciales:

EXPERTsurg
1  Descargue los archivos actuales del protocolo de fresado 

desde la página web de KaVo (haga clic aquí).1

2  Copie los archivos del protocolo de fresado (SURG_EX.SET) 

en una tarjeta SD (capacidad de almacenamiento de entre 

1 y 32 GB, formato FAT). 

Nota: Asegúrese de que solo haya un archivo con el proto-

colo de fresado (archivo .set) almacenado en la tarjeta SD.

3  Acceda a la pantalla de configuración pulsando durante 3 

segundos el símbolo de la flecha .

4  Vaya a “Importar ajustes” y cargue la configuración con 

“Leer datos”.

5 Espere 3 segundos.

6 Apague el dispositivo.

7  Encienda el dispositivo. Una vez encendido, aparecerá el 

logotipo de Nobel Biocare y estará disponible el protocolo de 

fresado actualizado. 

Nota: El dispositivo EXPERTsurg solo tiene un protocolo de 

fresado. Se puede cargar un protocolo de fresado “Straight” 

(Recto) actualizado de Nobel Biocare cuando el archivo 

SURG_EX.SET se haya descargado en la tarjeta SD.
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Cómo cargar el protocolo 
de fresado Nobel Biocare N1™  
en el dispositivo quirúrgico

1 Para cargar el protocolo de fresado Nobel Biocare N1™, es preciso tener instalada la versión 1.50 del software en el dispositivo quirúrgico EXPERTsurg y MASTERsurg.


